. ‘ G . D . A . GDA LABORATUVAR HIZMETLERI LTD. STI. Tﬂlgm

'Y ) La_boratuvar: ANTiMIKROBIYAL ETKINLIK TESTI RAPORU =
Hizmetleri TS EN |so?fs|tsc 17025
RAPOR NO: 202040116-F

NUMUNE BILGIiLERI

Firma: Anatek Kimya San.Tic. A.S.

Uriiniin Adi: PURE ANTI-B EL DEZENFEKTANI

Parti Numarasi / Uretim tarihi / Son kulanim tarihi -

Uretici: Anatek Kimya San.Tic. A.S.

Teslim Tarihi: 7.04.2020

Depolama Sartlari (Sicaklik ve diger kogullar): Oda isisinda

Aktif madde(ler) ve konsantrasyon(lari)u Hidrojen Peroksit (Cas N0:7722-84-1) %5,1 w/w
Uriintin Gériiniigii: Seffaf gériiniimde, akiskan.

Seyreltici Madde*: Direkt kullanmim

*Imalatci tarafindan kullanim icin tavsiye edilen tiriin seyrelticisi

DENEY YONTEMI ve GECERLILIGI

TS EN 1650 Kimyasal Dezenfektanlar ve antiseptikler- Gida
sanayi, ev ve kuruluslarda kullanilan kimyasal

Deney Standardi: dezenfektanlar ve antiseptiklerin fungisidal aktivitelerinin
degerlendirilmesi igin nicel siispansiyon deneyi- Deney
yéntemi ve dzellikler (safha 2, adim 1)

Deney Yontemi: Seyreltme- nétrallestirme

Polysorbate 80, 30g/L+ Lechitin, 3g/L + Saponin 30 g/L +
Sodyum thio Sulfate 15gr/ L karisimi.

Notrallestirici:

NUMUNE BILGILERI _
Deneyin yapildigi slre: 28.04.2020 - 05.05.2020

Deneyde kullanilan Griin seyrelticisi: =

Uriin deney derigim(ler)i: Direkt kullanim

Zorunlu Kosullar

Temas siiresi: T=15 Dakika

Deney Sicakligi: @=20°Cx1°C

Karnisimin Kararhhgi: Deney boyunca ¢okme ve partikiil gorilmedi.

inkiibasyon Sicakhii: 30°C+1°C

Kullanilan Deney Organizmalar : Candida albicans ATCC 10231, Aspergillus brasisliensis ATCC
- 16404

Mikroorganizma suslarn tedarikgisi: Microhjologics®

0,3 gram/L Sidir alblimin (Temiz sartlar),

Bomen Madde: 3 gram/L Sigir albtimin (Kirli sartlar)

Ilave Kosullar (Varsa): -
Deney Sonuclari: Rapor ekleri (5 sayfa)

Yorum: Uriin *PURE ANTI-B EL DEZENFEKTANI” TS EN 1650"ye giire; temiz sartlar (0,3 g/L sidir albiimin) ve kirli sartlar (3
g/L sidir albimin) altinda; Candida albicans ATCC 10231 ve Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 referans suslari ile yapilan
calismada 15 dakikada direkt kullanimda 20°C'de FUNGISIDAL AKTIVITEYE SAHIPTIR.

TASDIK OLUNUR

Analizi Yapan

GDA Laboratuvar Higfietleri Gida Kimya Cevre Egitim Damismaniik Sén. ve Tic,Atd. Sti.

Idealtepe Mah. Dik Sokak Tel :0216 518 0557
No: 25 Maltepe / ISTANBUL Faks : 0216 518 05 60
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®e G.D.A.

Laboratuvar
0 Hizmetleri

TS EN 1650 Uriin-adi:
Lot No:

Seyreltme Notrallegtirme Metodu

Notralizan:

Deney sicaklig:
Deney organizmasi:
Uriin seyrelti sivisi:
Lab. Rapor No:

Validaéyon ve kontroller

GDA LABORATUVAR HIZMETLERI LTD. STi.

ANTIMIKROBiYAL ETKINLIK TESTI RAPORU

@

TURKAR

)

Test

TS EN ISO/IEC 17025

AB-0679-T

Deney Sonuglan (Fungisidal Etki Siispansiyon Testi )

Dokme Plak

PURE ANTI-B EL DEZENFEKTANI

[J Yayma PI

ak

Polysorbate 80, 30g/L+ Lechitin, 3g/L + Saponin 30 g/L + Sodyum thio Sulfate 15gr/ L

karigimi.
20°C
C.albicans ATCC 10231

202040116-F

Bozucu madde:

inkiibasyon Sic.:  30°C

Uriiniin goriniisi: Seffaf gorinimde, akiskan

Test Tarihi:

28.04.2020 - 05.05.2020

Petri Sayist 2/ml

Sigir albiimin: 0,3 g/L (Temiz Kogul)

Notlar:

Validasyon Siispansiyonu Deneysel Kosullarin Kontrolii Notralizasyon Kontrolii Metot Validasyonu
(Nuo) (A) (B) (€)
Vcl 40 Kort Vcil 29 Kort Vcl 26 Kort Vcl 25 p,
* (; e m——
Vc2 47 44 Vec2 32 31 |Vc2 29 28 Vc2 26 26
30 < XgeNyg < 160 Kot = 0,5 X XortNyo Xorts = 0,5 X XortNyo XoiC 2 0,5 X XortNyg
Degerlendirme: |UYGUN |[Dederlendirme: uvmn |Degerlendirme: [UYGUN |Degeriendirme: UYGUN
Deney siispansiyonu ve Deney
N Vel V2 [Xortwm 230 x10°  |Log N 7,36
Test Siispansiyonu - 5 :
(N ve Ng) 10 200 260 |No=N/10 LogN, | 6,36
10° 20 26 6,17<LogNy<6,70 (Maya) . UYGUN
logR
Uriin Konsantrasyonu Vcl Ve2 N,=X,x10 logN, logNg= [6,36
Direkt kullanim 0 0 < 140 < 2,15 =z 4,21
Temas Siiresi 15 dakika

petri sayimlan ; (N) (maya) 10-5 : 200-260 10-6 : 20-26 olarak elde edilmistir.

Aciklamalar:
V¢

Xort

: mL‘deki kob sayisi (bir veya daha fazla petrideki)
: V¢l ve Vc2'nin ortalamasi (1.ve 2. Paralel)

Analizi Yapan

Biyosidal ve Enddistriyel Analiz

GDA Laboratuvar Hizmetleri Gida Kimya Cevre Egitim Damigmanhk

Idealtepe Mah. Dik Sokak
No: 25 Maltepe / ISTANBUL

b Sorumlusu

Tel

Faks : 0216 518 05 60

XOI’TWIT!

: Xore'un agirhikli ortalamasi

TASDIK OLUNUR
5.05.2020

: 0216 518 05 57 info@g

-

~ve Tic. Ltd. Sti.

da.com.tr

www.gda.com.tr

: azalma miktan (LogR= LogN,- LogN.)
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®e G.D.A.

Laboratuvar
°® Hizmetleri

TS EN 1650 Uriin-adi:
Lot No:

Seyreltme Nétrallestirme Metodu

Nétralizan:

Deney sicakhig::
Deney organizmasi:
Uriin seyrelti sivisi:
Lab. Rapor No:

Validasyon ve kontroiier

®

GDA LABORATUVAR HiZMETLERI LTD. STI. TURKAR
ANTIMIKROBIYAL ETKINLIK TESTI RAPORU —
TS EN ISO/IEC 17025

Deney Sonuclari (Fungisidal Etki Slispansiyon Testi )

PURE ANTI-B EL DEZENFEKTANI

[ Dokme Plak O Yayma Plak Petri Sayist 2/ml

Polysorbate 80, 30g/L+ Lechitin, 3g/L + Saponin 30 g/L + Sodyum thio Sulfate 15gr/ L
karigimi.

20°C Bozucu madde: Sigir albimin: 3 g/L (Kirli Kosul)
C.albicans ATCC 10231 inkiibasyon Sic.:  30°C

- Uriiniin goriiniisii: Seffaf goriinimde, akigkan
202040116-F Test Tarihi: 28.04.2020 - 05.05.2020

Notlar:

Validasyon Siispansiyonu Deneysel Kosullarin Kontrolii Notralizasyon Kontrolii Metot Validasyonu
(Nyo) (A) (B) (c)
Vcl 40 Xox |Vl 25 Xot |Vl 23 Xon |Vl 29 Xort
vc2 47 44 |vc2 29 27 |ve2 32 | 28 |ve2 35 | 32
30 < XoNyo < 160 oA = 0,5 X XoreNyo Xorts 2 0,5 X XoreNyo X,iC = 0,5 % XoreMNyo
Dederlendirme: |UYGUN |Degeriendirme: }UYGUN |Degerlendirme: |UYGUN |Degeriendirme: [UYGUN
Deney siispansiyonu ve Deney
N Vel Ve2 [ Xorowm 230 x 10° Log N 7,36
Test Siispansiyonu = TEHRS
(N ve Np) 10 200 260 |No=N/10 Log No 6,36
10 20 26 6,17<LogNy<6,70 (Maya) UYGUN
logR
Uriin Konsantrasyonu Vel vc2 N,=X,:x10 logN, logNy= |6,36
Direkt kullanim 0 0 < 140 < 2,15 = 4,21
Temas Siiresi 15 dakika

Petri sayimlar ; (N) (maya) 10-5 : 200-260 10-6 : 20-26 olarak elde edilmistir.

Aciklamalar:
Ve : mL’deki kob sayisi (bir veya daha fazla petrideki) Xortwm : Xorr'un agirhklh ortalamasti
Kort : Vcl ve Vc2'nin ortalamasi (1.ve 2. Paralel) R : azalma miktar (LogR= LogN,- LogN;)

Analizi Yapan
Biyosidal ve Endustriyel Anali

TASDIK OLUNUR
5.05.2020
Laboratuv adara/ -

ab Sprumlusu

GDA Laboratuvar Hizmetleri Gida Kimya Gevre Egitim Damsmanlik'Sa

Idealtepe Mah. Dik Sokak 1 Tel : 0216 518 05 57

' info@gda.com.tr
No: 25 Maltepe / ISTANBUL Faks : 0216 518 05 60

www.gda.com.tr
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®e G.D.A.

Laboratuvar
0 Hizmetleri

TS EN 1650 Uriin-ad::
Lot No:

Seyreltme Notrallestirme Metodu

Ndotralizan:

Deney sicakhdn:
Deney organizmast:
Uriin seyrelti sivisi:
Lab. Rapor No:

Validasyon ve kontroller

@

TURKAR

)

Test
TS EN ISO/IEC 17025

AB-0679-T

GDA LABORATUVAR HiZMETLERI LTD. STI.

ANTIMIKROBIYAL ETKINLiK TESTI RAPORU

Deney Sonuglar (Fungisidal Etki Siispansiyon Testi )

PURE ANTI-B EL DEZENFEKTANI

Dékme Plak Petri Sayisi 2/ml

[0 Yayma Plak

Polysorbate 80, 30g/L+ Lechitin, 3g/L + Saponin 30 g/L + Sodyum thio Sulfate 15gr/ L
karigimi.

20°C Sigir albtimin: 0,3 g/L (Temiz Kogul)
A. brasiliensis ATCC 16404 inkiibasyon Sic.: 30°C

< Uriiniin goriniisi: Seffaf goriinimde, akigkan
202040116-F Test Tarihi: 28.04.2020 - 05.05.2020

Bozucu madde:

Notlar:

Validasyon Siispansiyonu Deneysel Kosullarin Kontrolii Nétralizasyon Kontrolii Metot Validasyonu
(Nywo) (A) (B) (C)
vcl 38 Ko |VE1 24 X |VC1 20 Xo |Vel 29 Kot
ve2 43 41 |vc2 25 | 25 [|ve2 23 22 |ve2 22 26
30 < XoeNyo < 160 XortA = 0,5 X XgreNyo Xorts = 0,5 X XotNyo XortC = 0,5 X XortNyo
Dederlendirme: |UYGUN |Dedgeriendirme: lUYGUN |Degerlendirme: UWKIN Degerlendirme: UYGUN
Deney siispansiyonu ve Deney
N Vel Ve2  [Xorwm 255 x10°  |Log N 7,41
Test Siispansiyonu -
(N ve Np) 10 280 230 |No=N/10 Log Ng 6,41
10° 28 23 6,17<LogNo<6,70 (Kuf) | UYGUN
logR
Uriin Konsantrasyonu ° Vcl Vc2 NL=Xx10 logN, logNg= |6,41
Direkt kullanim 0 0 < 140 < 2,15 > 4,26
Temas Siiresi 15 dakika

Petri sayimlari ; (N) (kiif) 10-5 : 280-230 10-6 : 28-23 olarak elde edilmistir.

Aciklamalar:

Ve : mL'deki kob sayisi (bir veya daha fazla petrideki)

ant

: Vcl ve Vc2'nin ortalamasi (1.ve 2. Paralel) R

: Xore'un agirhkh ortalamasi
: azalma miktarn (LogR= LogN,- LogN,)

XOITWIT!

TASDIK OLUNUR
5.05.2020

Analizi Yapan
Biyosidal ve Endustriyel An

GDA Laboratuvar Hizmetleri Gida Kimya Gevre Egitim Damsmanlik
: 0216 518 05 57

idealtepe Mah. Dik Sokak
No: 25 Maltepe / ISTANBUL

iz Lab-Sorumlusu

Tel

Faks : 0216 518 05 60

info@gda.com.tr
www.gda.com.tr

adira ™M

Tic. Ltd. Sti.
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®
0 Q G . D o A GDA LABORATUVAR HiZMETLERI LTD. STI. TURKAR

® Laboratuvar . - . i Y

. . ANTIMIKROBiIYAL ETKINLIK TESTI RAPORU

®® Hizmetleri R

Deney Sonugclari (Fungisidal Etki Siispansiyon Testi )

TS EN 1650 Uriin-ad: PURE ANTI-B EL DEZENFEKTANI

Lot No: =

Seyreltme Notrallestirme Metodu Doékme Plak 0 Yayma Plak Petri Sayist 2/ml

Polysorbate 80, 30g/L+ Lechitin, 3g/L + Saponin 30 g/L + Sodyum thio Sulfate 15gr/ L

Notralizan: karigimi.

Deney sicakhgi: 20°C Bozucu madde: Sigir albiimin: 3 g/L (Kirli Kogul)

Deney organizmasi: A. brasiliensis ATCC 16404 inkiibasyon Sic.: 30°C

Uriin seyrelti sivisi: - Uriiniin goraniisii: Seffaf goriiniimde, akiskan

Lab. Rapor No: 202040116-F Test Tarihi: 28.04.2020 - 05.05.2020

Validasyon ve kontroller

Validasyon Siispansiyonu Deneysel Kosullarin Kontrolii Nétralizasyon Kontrolii Metot Validasyonu
(Nyo) (A) (B) (c)
Vel 38 Xoe  |VC1 24 X fVel 26 Xoe |VC1 25 Kot
Vvc2 43 41 |vc2 32 | 28 |vc2 29 28 |vc2 30 28
30 < XNy < 160 XortA 2 0,5 X XortNyo Xorts 2 0,5 X XortNyo XortC 2 0,5 X XorNyg
Degerlendirme: UYGUN |Degeriendirme: |[UYGUN |[Degeriendirme: UYGUN |Degerlendirme: [UYGUN

Deney suspansiyonu ve Deney

N vel Ve2  |Xorwm 255 x10°  |Log N 7,41
Test Slispansiyonu .
(N ve Ng) 10 230 280 [No=N/10 Log No 6,41
10° 23 28 6,17<LogNy<6,70 (Kiif)  UYGUN

logR
Uriin Konsantrasyonu Vcl Vc2 N.=X,x10 logN, logNy= |6,41
Direkt kullamim 0 0 < 140 < 2,15 = 4,26
Temas Siiresi 15 dakika

Notlar:
Petri sayimlart ; (N) (kiif) 10-5 : 230-280 10-6 : 23-28 olarak elde edilmistir.

Aciklamalar:
Ve : mL’deki kob sayisi (bir veya daha fazla petrideki) Xortwm : Xor'un agirhkil ortalamasi
Kort : Vel ve Vc2'nin ortalamasi (1.ve 2. Paralel) R : azalma miktar (LogR= LogN,- LogN,)
TASDIK OLUNUR
Analizi Yapan 5.05.2020
Biyosidal ve Endustriyel Analiz @b Sprumiusu Laboratuvay/Madiri f

GDA Laboratuvar Hizmetleri Gida Kimya Cevre Egitim Damismanlik 5an. ve Fic. Ltd. Sti.

Idealtepe Mah. Dik Sokak Tel : 0216 518 05 57 info@gda.com.tr
No: 25 Maltepe / ISTANBUL Faks : 0216 518 05 60 www.gda.com.tr
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